
透析液成分濃度測定についてのJSTBの基本的な考え方

認証標準物質

装置のキャリブ
レーター

QC試料*

透析液

認証試験および
仕様認証による

装置認証

試験試料
→擬似透析液

(目標値：JSCC/POCT
専門委員会の測定法）

JSTB
・校正式の設定

製造販売業者
・校正式の維持

ユーザー
・測定の定常状態
の維持と確認

・透析液の測定

実施内容

*QC試料の機能と特性
◎確認・維持機能
・設定された校正式
・測定の定常状態
◎特性
・安定性
・利便性(使い易さと経済性)
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